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Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологам
в Ульановской област'й в Карсунско;ад районе»

ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782 ИНН 7325053960/КПП 730902005 
р.п.Карсун ул.Гусева-55; 433210 тел./факс (84246) 2-26-87

А ттестат аккредитации оогака инспекции А ттестат аккредитации ИЛЦ
j>2 RA.RU.71O027 от 25 ьт ш  2015 года №:R'A.R1J.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность J/.r̂ УТВЕР ЖДАЮ
Ф С-73-01-000658 от 04 мая 2016 года Гйавньга-врач^.и^й^а ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми

ологии вУл^жЖ скаио& ласти» в Карсунском районе»
* 'ДЪУ. .. -t—^  _________ Ф. т .  Ф азуллина

М ! а : ■ ■ J y  <л_____»____________ 20____ г.

ПРОТОКОЛ,
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСИЫТАНМЙ 

№  21758 о т  22 июня 2016 .г.

1. Каименование предприятия, организации (заявитель): УРПН по Ульяновской области

2. Юридический адрес: г.Ульяновск, ул. Д.Ульянова,4

3. Наименование образца (гфобь?): вода

4. Место отбора: МУП "Нива" Инзенский район, с. Черемушки, ул. Шоссейная, 33, водозаборная колонка - с. 
Черемушки, ул. Колхозная

5. Условий отбора, доставки

Дата и время отбора: 15.06.2016 10:00
Ф.И.О., должность: Макеева М.Г врач по общей гигиене
Условия доставкн: соответствуют НД
Дйта и время доставки в ИЛЦ: 15.06.2016 12:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 ""Вода. Общие требования к отбору проб"", ГОСТ Р 56237- 
2014 ""Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовкк й в трубопроводных распределительных 
системах"".

6. Дополнительные сведения;
Цель исследований, основание: Внеплановая проверка (план), оаспоояжение о проверке № 000979-РП от 
07.06.2016

7. ЯД, регламентирующие объеш лабораторных испытана:!! и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систе.м 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): ЮКр.16.21758 i3Kp

9. Условия проведеяия испытаний::Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
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О Р Г А Н О Л Е П Т Й Ч Е С К И Й А Н А Л Й З  
Образец поступил 15.06.20i6 12:30 

Регистрационный номер пробы в -журнале 21758 
дата начала испытаний 15.06.20! 6 12:30 дата выдачи результата 20.06.2016 13:27

1 Запах балл не более 2 ГОСТ 3351-74'^

Прив!<ус балл не более 2 ГО С Т335!-74

Ц ветность
iM

градус более 65 не более 20 ГОСТ 31868-2012

••ткость ( по каолику ) м г/д;м З 3,2±0,6 не более 1,5 ГОСТ 3351-74

!1ого,1ииа Т. 1 ., врач-лаборант

Y o h  И чТс''Гв'Ё'ш-{"ьГ!' х и м и ч е с к м й а н а л и з
Образец поступил 15.06.2016 12:30

Регистрационный номер пробы в журнале 21758
дата начала s

1 С\ льфаты (S 0 4  2 -) м г l ^ h ^ 3 11.5±2.3 не более 500 ГОСТ 31940-2012

2 Марганец (Мп, с_\'ммарно) мг/дмЗ ■менее 0,01 ■че более 0,1 ГОСТ 4974-72

3 Ж елезо (Fe, сум,марно) мг/дмЗ 0,42±0,10 не более 0,3 ГОСТ 4011-72
Погодина Т. Г., врач-лаборакт

Ф .И .О .. долж ность л и ц а, ответетвенкого за офор.вдление протокола; Ж арен ова  С. Г. п ом ощ н ик  врача 

З а м е с т и т е л ь  р у к о .в о д и т ел я  М Л Ц  Ф .Т . Ф а з у л л и н а

О ценка результатов:
П роба .Ка 21758  "вода " не соответствует  требован и ям  п .  3 .4 .’С анП и Н  2.1 .4 .1074-01 "П итьевая  вода. Гкгиеиичес] 

треб ован и я  к к;ячеству воды  и ен трал и зован н ы х  систем  п итьевого  водосн абж ен и я. К онтроль качест 
Гггг5;е.'.ические тр еб о в ан и я  к об еси еч еки ю  безоп асн ости  систем  горячего  в одосн абж ен и я" по показателю  Ж елезо ( 

i'viaoHo), i:. 3.5. С акП и Н  2 .1 .4 ,1074-01  "П итьевая  вода. Г игиен и чески е требован ия  к качеству вс 
а ек тр ал и зо в ак н ы х  си стем  питьевого  водосн абж ен и я. К о н 'ф о л ь  качества. Г иги ен и ческ и е  треб ован и я  к обеспечен 
безо п асн о сти  си стем  горяч его  водосн абж ени я" по п оказателям : М утн ость  ( по каолиь^' ),Ц ветн ость .

С яец ’лалист, ответствен ны й  за оценку результатов; врач по О Г М акеева М. Г. / / '


